
THEROX® -syreutrusning. 
Påfyllnads- och bruksanvisning.

→  Bruksanvisning

1. Försäkra dig om att det finns 
tillräckligt med flytande syre 
för påfyllnad genom att trycka 
på indikatorknappen. 

 
 
2. Torka noggrant av hembe hål -

larens och den bärbara enhe-
tens påfyllningsanslutningar 
med en torr och luddfriduk 
(t.ex. hushållspapper). 

 
 
 
3. Sätt den bärbara enhetens och 

hembehållarens påfyllningsan-
slutningar mot varandra. Vänd 
den bärbara enheten medsols 
från vågrätt till lodrätt läge, 
tills du känner att sprinten och 
skåran fäster sig i varandra. 

 
4. Vänd påfyllningsspaken till 

 öppet-läge. Ett pysande ljud 
hörs när påfyllningen på börjats. 

 
 
 
5. Den bärbara enheten är full då 

ljudet blir intermittent (ett 
“spottande” ljud) eller tystnar 
och det uppstår vit ånga runt 
hembehållarens övre del. Vänd 
påfyllningsspaken tillbaka till 
stängt läge.

Behållare som fylls från sidan

6. Lösgör den bärbara enheten 
genom att vända den motsols. 
Om enheten inte enkelt kom-
mer loss låt den vara på plats 
under några minuter tills isen 
smultit. Lägg inte påfyllnings-
anslutningens skyddspropp på 
plats. 

 
 
7. Mängden syre i den bärbara 

enheten kan du kolla genom 
att trycka på mätarens tryck -
knapp (Hi flow) eller avläsa 
skalan som finns på mätarens 
rem. Lyft den bärbara enheten 
från remmen och se till att en-
heten är i vågrätt läge. Den 
gröna stapeln indikerar mäng-
den syre. 

 
 
 
1. Försäkra dig om att det finns 

tillräckligt med flytande syre 
genom att trycka på indikator-
knappen. 

 
 
2. Lösgör krympplasten som 

skyddar syrgasslang-anslut-
ningen och koppla syrgas -
kanylen i slanganslutningen. 

 
 
3. Ställ in önskat flöde på flödes-

väljaren.
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1. Försäkra dig om att det finns 
tillräckligt med flytande syre 
för påfyllning genom att trycka 
på indikatorknappen. 

 
2. Torka noggrant av hembehålla-

rens och den bärbara enhetens 
påfyllningsanslutningar med 
en torr och luddfri duk (t.ex. 
hushållspapper). 

 
3. Sätt den bärbara enhetens och 

hembehållarens påfyllningsan-
slutningar mot varandra. Tryck 
den bärbara enheten rakt ned-
åt vid påfyllningskopplingen. 
Enheten bör hållas nedtryckt 
under hela påfyllningen. 

 
4. Tryck ner påfyllningsnappen 

och håll den nedtryckt. Ett py-
sande ljud hörs när påfyllning-
en påbörjas. 
THEROX Lux 0,3 L: När påfyll-
ningen har pågått 30 sekun -
der, släpp upp spaken och 
tryck tillbaka ner och fortsätt 
med påfyllningen.  
THEROX Marathon 0,85 L: När 
påfyllningen har pågått 60 
sekunder, släpp upp spaken 
och tryck tillbaka ner och fort-
sätt med påfyllningen. 

 
5. Den bärbara enheten är full då 

ljudet blir intermittent (ett 
“spottande” ljud) eller tystnar 
och det uppstår vit ånga runt 
hembehållarens övre del. 
Släpp spaken i upprätt läge.

Behållare som fylls uppifrån

6. Koppla loss den bärbara enhe-
ten genom att hålla i bär hand -
taget och trycka på utlösnings-
knappen. Om enheten inte 
 enkelt kommer loss låt den 
vara på plats under några 
 minuter tills isen smultit. Lägg 
inte påfyllningsanslutningens 
skydspropp på plats. 

 
 
7. Mängden syre i den bärbara 

enheten kan du kolla på indi-
katorn på enhetens baksida. 
Lyft enheten från remmen så 
att enheten är i lodrätt läge. 
Den gröna stapeln indikerar 
mängden syre. 

 
 
 
 
 
1. Försäkra dig om att det finns 

tillräckligt med flytande syre 
genom att trycka på indikator-
knappen. 

 
 
2. Lösgör krympplasten som 

skyddar syrgasslangs-anslut-
ningen och koppla syrgas -
kanylen i slang-anslutningen. 

 
 
3. Ställ in önskat flöde på flödes-

väljaren.
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